
INFORMATIONEN ÜBER DEN TEST:

Verwendungszweck:
HEMDETECT® ist ein In-Vitro-Test auf Guajak-Basis für den 
qualitativen Nachweis von okkultem Blut im menschlichen Stuhl, 
zur Auswertung in Laboratorien oder Arztpraxen. Der Test dient 
zum Nachweis von Blutungen aufgrund von gastro intestinalen 
Erkrankungen wie  Divertikulitis, Kolitis, Polypen und kolorektalen 
Karzinomen.
Tests auf okkultes Blut im Stuhl werden empfohlen bei: 
Vorsorgeuntersuchungen durch den Arzt, Routinetests im 
Spital, Screening-Tests auf gastro intestinale Blutungen jeglicher 
Ur sache, inklusive kolorektaler Karzinome.

Prinzip:
Die Verwendung von Guajakharz zum Nachweis von Blut 
basiert auf der Methode von Irons et al11, welche auf der 
unter Blaufärbung ablaufenden Oxida tion von im Guajakharz 
vorhandenen farb lo sen Phenolen zu gefärbten Chinonen 
beruht. Ist Blut in der Stuhlprobe vorhanden, so katalysiert 
das Hämatin im Hämoglobinmolekül die Freisetzung von 
Sauerstoff aus dem Wasserstoffperoxid, der seinerseits die 
Oxidation der phenolischen Komponenten des Guajakharzes 
bewirkt. Sobald die Wasserstoffperoxid-Entwicklerlösung zuge-
setzt wird, färbt sich das imprägnierte Indikatorpapier des 
 HEMDETECT®-Test briefchens bei An wesen heit von okkultem 
Blut im Proben material blau. Keine Farb änderung in der Testzone 
zeigt an, dass keine okkulte Blutung vorliegt.

Zusammenfassung und  Erklärung:
Der HEMDETECT®-Test basiert auf modifizierter Guajak-Methode 
zum Nachweis von okkultem Blut. Wird die Entwicklerlösung 
(stabilisiertes Wasserstoffperoxid ≤4% in  de na turiertem  Ethanol 
>60%) auf das Testfeld der HEMDETECT®-Briefchen aufgebracht, 
so zeigt eine Blaufärbung das Vorhandensein von Hämoglobin 
an. Bei positiven Ergebnissen sind weitere Untersuchungen 
erforderlich, um die Ursache der Blutungen festzustellen. Der 
HEMDETECT®-Guajak-Test ist eine konventionelle, kostengün-
stige und ästhetische  Methode für die Entnahme, Lagerung und 
den Transport von Stuhlproben zur Durchführung von Tests auf 
okkultes Blut.
Guajak-Tests können keine definitiven Beweise, weder für das 
Vorhandensein, noch für das Nichtvorhandensein gastrointesti-
naler Blutungen oder pathologischer Vorgänge  liefern. Falsche 
positive oder negative Ergebnisse können durch Nichteinhalten 
der Diät oder die Einnahme von Medikamenten verursacht wer-
den (siehe VORBEREITUNG DES PATIENTEN).
Dieser Test ist als Vorsorgeuntersuchung gedacht und nicht 
als Ersatz für andere  Diagnosemethoden wie Sigmoidoskopie, 
Bariumeinlauf oder Röntgenverfahren.

Mitgelieferte Reagenzien und Materialien:
Eine Standardpackung HEMDETECT® 50x3 –  D 596090 ent-
hält:
•  50 Versandkuverts mit je 3 HEMDETECT®-Testbriefchen  

(3 × 3 Testfelder), 9 Spateln zur Entnahme der Stuhl proben und 
Gebrauchsanweisung für den Patienten.

•  HEMDETECT®-Entwicklerlösung (2 × 20 ml).
•  Gebrauchsanweisung und Produktinformation.
Sonderpackung:  D 596092 (102 x 1 Test).
In den Packungen nicht enthalten, aber erforderlich: Stoppuhr 
für 30 Sekunden ±2 Sekunden.

Lagerung und Stabilität:
Testbriefchen und Reagenzien bleiben stabil, wenn sie in der 
Originalpackung bei einer kontrollierten Raumtemperatur zwi-
schen 15° und 30°C gelagert werden. Vor Hitze, Sonnenlicht, 
ultraviolettem Licht, Bestrahlung, Feuchtigkeit sowie flüchtigen 
 Chemi kalien und deren Dämpfen schützen. Nicht gekühlt oder 
tiefgefroren lagern. Die Entwickler lösung muss gut verschlossen 
sein, um Verdunstung während der Lagerung zu vermeiden. Test 
nach dem angege benen Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

 VORBEREITUNG DES PATIENTEN:

Ernährung:
Wenn möglich, sollte der Patient ab dem zweiten Tag vor und 
während der Test periode eine spezielle Diät einhalten. Der 
Patient sollte auf folgende Speisen verzichten: rohes oder halb-
rohes Fleisch, Meerrettich und rohes Obst oder rohes Gemüse 
wie Brokkoli, Blumenkohl, rote Radieschen, Kohlrüben oder 
andere Gemüsesorten mit hohem Peroxidase-Anteil, die zu 
falschen positiven Ergebnissen führen könnten. Die entspre-
chende Diät sollte gekochtes Obst und Gemüse wie Spinat 
beinhalten, weiters Korn und auch Salat, Pflaumen, Weintrauben 
und Äpfel. Getreide und gut gekochtes Geflügel oder Fisch sind 
ebenfalls erlaubt2. Eine der artige Diät erhöht die Aufnahme von 
Faserstoffen während der Testperiode. Wenn irgendeines der 
empfohlenen Nahrungsmittel bekannterweise zu Beschwerden 
führt, sollte der  Patient den Arzt darüber informieren.

Medikamente und Nahrungsergänzung:
Bestimmte Medikamente wie Aspirin, Indomethazin, 
Phenylbutazon, Reserpin, Kortikoste roide, und nicht-steroidale 
 Antirheumatika können gastrointestinale Blutungen verursachen 
und führen zu positiven Testergebnissen. Unter Aufsicht des 
Arztes kann die Einnahme dieser Medikamente kurzzeitig ausge-
setzt werden und zwar beginnend sieben Tage vor und endend 
nach Abschluss der Testperiode3. Nimmt der Patient täglich mehr 
als 250 mg Vitamin C zu sich, so kann dies zu falschen negativen 
Ergebnissen führen4. Rektale Medikation kann die Tests beein-
trächtigen und sollte daher ausgesetzt werden. Die Wirkung 
verschiedener Eisenverbindungen auf Tests auf okkultes Blut 
im Stuhl wird kontroversiell betrachtet. Es gibt Berichte, die 
sowohl für als auch gegen eine falsch positive Beeinflussung der 
Resultate durch Eisenverbindungen sprechen. Jedenfalls sollten 
Testergebnisse vorsichtig beurteilt werden, wenn dem Patienten 
therapeutisch Eisenpräparate verabreicht werden. Eine derartige 
Medikation sollte ab dem zweiten Tag vor und während der 
Testperiode ausgesetzt werden5.

Probenentnahme:
Stuhlproben können aus der WC-Schale oder vom Toilettenpapier 
gesammelt, oder in einem sauberen Gefäß aufgefangen werden 
(Ärzte können den Stuhl, der nach einer rektalen Untersuchung 
am eingefetteten Gummihandschuh haften bleibt, für den Test 
verwenden). Kleine Stuhlmengen sind von drei verschiedenen 
Stellen des Stuhles zu entnehmen (Proben von der Außenseite 
des Stuhles spiegeln mit hoher Wahrscheinlichkeit den Zustand 
des unteren Dickdarms wider, während Proben aus dem Stuhl-
inneren eher den Zustand des oberen Gastro intestinaltraktes 
anzeigen. Da Blutungen periodisch auftreten können ist es not-
wendig, Proben von drei, vorzugsweise aufei nan der folgenden, 
Stuhlgängen zu entnehmen (siehe auch Gebrauchsanweisung 
für Patienten).

Störende Einflüsse:
Stuhlproben sollten nicht während der Monatsblutung entnom-
men werden, weiters wenn Blutungen infolge einer Konstipation 
auftreten, bei blutenden Hämorrhoiden, oder bei rektaler 
Medikation. Hände, Gebrauchsgegenstände und Testflächen 
dürfen nicht mit Blut in Kontakt kommen, um falsche positive 
Ergebnisse zu vermeiden.

Behandlung und Lagerung der Proben:
Die Patienten sind dazu anzuhalten, die HEMDETECT®-Briefchen 
so bald wie möglich dem Arzt oder dem Labor zu übermit-
teln. Vom Auftragen der ersten Stuhlprobe einer Serie bis zur 
Entwicklung des Tests sollten nicht mehr als 12 Tage verstrei-
chen. Auf jedes Briefchen ist vom Patienten der Name und das 
Datum einzutragen. Die Testfelder müssen vor der Entwicklung 
trocken sein; ein Wiederbefeuchten der Briefchen ist nicht 
empfehlenswert. Die  HEMDETECT®-Briefchen mit den Proben 
sind vor Hitze, Sonnenlicht, fluoreszierendem Licht, flüchtigen 
Chemikalien und Feuchtigkeit zu schützen.
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DURCHFÜHRUNG DES TESTS UND DER KONTROLLE:

Durchführung des Tests:
Öffnen Sie die perforierte Klappe auf der Rückseite der Briefchen.
Tropfen Sie auf jedes der drei Testfelder zwei (2) Tropfen 
Entwicklerlösung. Lesen Sie die Ergebnisse bei Raumtemperatur 
(16°–32°C) nach 30 Sekunden und vor Ablauf von 2 Minuten ab. 
Schon die geringste Blaufärbung des Testfeldes zeigt ein posi-
tives Test ergebnis auf  okkultes Blut an. Tritt keine Blaufärbung 
auf, liegt kein Nachweis auf okkultes Blut vor.  Registrieren Sie 
das Testergebnis innerhalb von 2 Minuten (die Verfärbung kann 
nach 2 Minuten verschwinden).
Interpretation der  Testergebnisse:
Die Ergebnisse sind von der 
Rückseite des Brief chens 
abzulesen. Jede Spur einer 
Blau färbung der Testfelder 
innerhalb einer Zeit von 
30 Sekunden bis 2 Minuten 
entspricht einem positiven 
Ergebnis auf okkultes Blut. 
Sind keine Anzeichen einer 
Blaufärbung feststellbar, ist 
das Testergebnis negativ. Die 
Ergebnisse sollten nicht von 
farbenblinden Personen inter-
pretiert werden.
HINWEIS: Ein positives 
Ergebnis  auf  okkultes  Blut  im
Stuhl ist kein Indikator für Krebs oder eine andere spezifische 
Erkrankung. Er näh rung oder Medikation können zu falschen 
positiven Er geb nissen führen. Um die genaue Ursache und 
Herkunft von okkultem Blut im Stuhl fest zu  stel len, sind weitere 
Tests durchzuführen; alle  Patienten mit positivem  Testergebnis 
sollten weiteren Untersuchungen unterzogen werden.
Falsche positive Ergebnisse sind in einer Häufigkeit von 1–2% 
zu erwarten, abhängig von der Ernährung oder anderen pa-
tientenspezifischen Parametern6. Pa tienten mit  diagnostizierten 
kolorektalen Karzinomen liefern in 50–87% der Fälle positive 
Test ergebnisse7.
Kontrolle der Testfunktion:
In den HEMDETECT®-Test ist jeweils ein positiver und ein nega-
tiver Kontrollpunkt eingebaut, um die Testfunktion kontrollieren 
zu können. Wenn das Testmäppchen an der Rückseite geöffnet 
wird, sind unten die beiden Kontrollpunkte sichtbar. Beachten 
Sie, dass das Öffnen der Rückseite nur vom Arzt oder vom 
Kontrolllabor erfolgen darf.
Durchführung der Kontrolle:
 Tropfen Sie jeweils nur einen Tropfen HEMDETECT®-
Entwicklerlösung auf die beiden Kontrollpunkte. Starten Sie die 
Stoppuhr. Nach 30 Sekunden die Resultate ablesen.
•  Die negative Kontrolle (rechts) darf keine bläuliche Verfärbung 

aufweisen,
•  Die positive Kontrolle (links) sollte sich bläulich verfärben.
Werden bei der Durchführung der Kontrolle die vorher beschrie-
benen Ergebnisse nicht erhalten, verwerfen Sie den Test 
und wiederholen Sie den gesamten Test mit einem neuen 
Testmäppchen.

WARNHINWEISE, VORSICHTSMASSNAHMEN, 
SYMBOLERKLÄRUNG UND  LITERATUR:

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 
Handhabung der Entwicklerlösung:

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um 
einen In-Vitro-Test handelt.
R11: Leichtentzündlich.
S2: Das Reagenz darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen, 
S7: Behälter dicht ge schlossen halten,  
S15: Vor Hitze schützen,  
S16: Von Zündquellen fernhalten.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhätlich.

Reagenzien aus Test-Kits mit unterschiedlichen Chargen-
nummern nicht vertauschen oder durch Artikel anderer Hersteller 
ersetzen. Stuhlproben und Gegen stände, die mit diesen in 
Kontakt gekommen sind,  müssen als potentiell infektiöses 
 Material behandelt werden. Testkomponenten und gebrauchte 
Proben in geeigneter und sicherer Weise entsorgen.

Symbolerklärung:

 Nur zum Einmalgebrauch
 Gebrauchsanleitung beachten
 Verwendbar bis
 Lagerung bei °C
 Vor Sonnenlicht schützen
 Trocken aufbewahren
 Chargenbezeichnung
 In-Vitro-Diagnostikum
 Referenznummer
  Hersteller
  Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der 

Europäischen Richtlinie 98/79/EG (IVD)
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